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Znak sprawy: DZP.220.ZPU37.2018.ZM                                       
                                                                      
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia z dnia 01.10.2018


ZESTAWIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH PLATFORMY BIOINFORMATYCZNEJ Z OPROGRAMOWANIEM 


FORMULARZ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH PLATFORMY BIOINFORMATYCZNEJ Z OPROGRAMOWANIEM 

Niniejsze zestawienie stanowi treść oferty i stanowi oświadczenie woli Wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do świadczenia przedmiotu zamówienia w sposób i w zakresie w pełni zgodnym z wymaganym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejsze zestawienie (wszystkie pozycje w kolumnie: Parametry oferowane przez Wykonawcę), podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Dokument niniejszy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią Zaproszenia do składania ofert.
                  Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na „dostawę platformy bioinformatycznej z oprogramowaniem dla IUNG – PIB w Puławach” – prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, oświadczamy, iż spełniamy wszystkie niżej określone wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia oraz oferujemy przedmiot zamówienia w pełni zgodny z określonym poniżej:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji platformę bioinformatyczną będącą przedmiotem zamówienia.
1. Koszty  transportu oraz ubezpieczenia wszystkich dostarczanych elementów platformy bioinformatycznej ponosi Wykonawca.
1. Dostarczona platforma bioinformatyczna musi być fabrycznie nowa, nieużywana, niebędąca przedmiotem ekspozycji lub wystaw, wolna od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 
1. Dostarczona platforma bioinformatyczna musi pochodzić z bieżącej produkcji.
1. Dostarczone oprogramowanie musi być aktualne (z najnowszymi poprawkami) wolne od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 

1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać gwarancję, minimum na okres wskazany przy poszczególnych urządzeniach.
1. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia oraz zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych w zakresie szczegółowo określonym w niniejszym formularzu.
1. Wszystkie elementy elektryczne oferowanych urządzeń  i  oprogramowani muszą odpowiadać polskiemu standardowi zasilania.
1. Wszystkie elementy oferowanych sprzętów i oprogramowania muszą posiadać certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku z dostarczonego  oprogramowania.
1. Opisane przez zamawiającego oprogramowania zostały określone jako minimalne. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia został użyty znak towarowy, patent lub pochodzenie, przyjmuje się, że wskazaniom tym towarzyszy zwrot: „lub równoważne”.
1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich” (EcoFruits). Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG, Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018
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Poniżej zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagane parametry techniczne oraz funkcjonalne: 


	Lp
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa aparatury/sprzętu: Oprogramowanie / platforma bioinformatyczna
	Nazwa oferowanej aparatury/sprzętu: . . . . . . . . . . . . 
Producent/firma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Typ/Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rok produkcji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kraj pochodzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	1. 
	Moduł oprogramowania – wymagane funkcje:

Moduł umożliwiający analizę surowych plików fastq, detekcję i usuwanie sekwencji starterowych, demultipleksowanie, odfiltrowanie odczytów słabej jakości, składanie odczytów sparowanych. Tworzenie listy operacyjnych jednostek taksonomicznych (OTU) i klasyfikacja do poziomu gatunku w oparciu o gotowe bazy referencyjne a także o bazy stworzone przez użytkownika. Tworzenie wykresów krzywych rarefrakcji, obliczanie wskaźników alfa bioróżnorodności  Porównywanie sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych korzystając z algorytmów BLAST. Wykrywanie miejsc cięcia enzymów restrykcyjnych w sekwencjach, analiza ramek odczytu, projektowanie starterów. 

Moduł do porównywania sekwencji wielu chromosomów w jednej analizie, w tym korzystając z chromosomów referencyjnych. Wizualizacja wyników w postaci map genomowych. Annotacja otwartych ramek odczytu do gotowych baz lub genomów referencyjnych. Wykrywanie mutacji a także polimorfizmu SNP. 

Moduł do analizy wzorów elektroforetycznych po DGGE/TGGE/RFLP/BOX-PCR. Automatyczne wykrywanie studzienek, korekta jasności i kontrastu zdjęć,  wykrywanie prążków referencyjnych. Automatyczne odcięcie tła, redukcja szumów. Określenie stężenia oraz wielkości DNA /białek na podstawie intensywności barwy prążków.  Przekształcanie wyników graficznych na wykresy intensywności barwy. Implementacja algorytmu do transformacji falkowej (CWT).
	

	2. 
	Moduł oprogramowania  - obsługa plików:

Możliwość importu sekwencji nukleotydowych oraz aminokwasowych z plików w formacie FASTA/EMBL/GenBank a także z baz referencyjnych (EBI, NCBI, NIG). Automatyczna analiza chromatogramów. Możliwość importu plików FASTQ z urządzeń MiSeq/HiSeq (Illumina), systemu SOILiD (Applied Biosystems), Ion Torrent PGM (Life Technologies), PacBio RS (Pacific Biosciences), HelioScope (Helios BioSciences). 
Import plików graficznych w formatach TIFF, JPG, BMP, PNG.
	

	3. 
	Moduł oprogramowania – dodatkowe wymagania:

Wszystkie moduły oprogramowania muszą być ze sobą kompatybilne, korzystać ze wspólnego interfejsu graficznego i umożliwiać tworzenie wspólnych baz danych, grupowanie wyników w projekty. Oprogramowanie może być instalowane na dowolnej ilości komputerów. 
Wszystkie aktualizacje oprogramowania muszą być darmowe.
W ramach zakupu oprogramowania użytkownikowi przysługuje możliwość skorzystania z darmowego udziału w warsztatach z obsługi programu. Bezterminowe, darmowe wsparcie telefoniczne oraz internetowe.
	


	4. 
	Platforma bioinformatyczna (Płyta główna):

Odpowiednia do zaoferowanego procesora
	

	5. 
	Platforma bioinformatyczna  (Procesor):

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark min. 15000 punktów. Ilość rdzeni: 24, ilość wątków 48, taktowanie 2 GHz, 64MB pamięci podręcznej
	

	6. 
	Platforma bioinformatyczna (Pamięć RAM):

Co najmniej 128 GB pamięci RAM, taktowanie co najmniej 2500 MHz
	

	7. 
	Platforma bioinformatyczna (Dysk Twardy):

Co najmniej dwa dyski, z czego jeden typu SSD M.2 o pojemności nominalnej co najmniej 512GB, drugi typu HDD o pojemności nominalnej co najmniej 1 TB.

Dysk SSD M.2 powinien obsługiwać technologię V-NAND, minimalna prędkość odczytu: 3000 oraz zapisu: 2000 MB/s, minimalna wartość cache: 512 MB, maksymalne zużycie energii 10W, minimalny średni czas bez awarii: 1 mln godzin.

Dysk HDD: minimalna prędkość obrotów 7000 obr./min., minimalna wartość cache: 128 MB.
	

	8. 
	Platforma bioinformatyczna (Chłodzenie):

Odpowiednie do zaoferowanego procesora,  głośność nie wyższa niż 45 dB.
	

	9. 
	Platforma bioinformatyczna (Napęd optyczny):

Napęd wewnętrzny 5,25 cala,  obsługa płyt CD i DVD, możliwość nagrywania na płyty CD i DVD.
	

	10. 
	Platforma bioinformatyczna (Karta graficzna):

Karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Rating min. 1600 punktów, o pamięci własnej co najmniej 2 GB, ilość złącz Mini DisplayPort co najmniej 3 szt.
	

	11. 
	Platforma bioinformatyczna (Karta dźwiękowa):

Karta dźwiękowa charakteryzująca się częstotliwością próbkowania: 24 bity/192 kHz oraz posiadająca dekoder Dolby Digital 5.1
	

	12. 
	Platforma bioinformatyczna (Karta sieciowa):

Zintegrowana z płytą główną, co najmniej 1 port RJ45 Gigabit Ethernet
	

	13. 
	Platforma bioinformatyczna (Obudowa):

Waga netto nie większa jak 30 kg, wymiary zewnętrzne nie większe jak 50 cm x 20 cm, 70 cm (wys x dł x gł). Diody informujące o podłączeniu do sieci, aktywności pracy dysku twardego, problemów z zasilaniem. Co najmniej 2 porty USB typu 3.0 z przodu obudowy. Wyposażona w wentylatory (co najmniej 3 sztuki), o prędkości obrotowej nie niższej niż 2300 rpm. W zestawie zasilacz o mocy co najmniej 1200 W
	

	14. 
	Platforma bioinformatyczna (System operacyjny):

System Windows 10, wersja PRO for Workstations, licencja na 1 komputer, 64 bity, język polski lub angielski
	

	15. 
	Platforma bioinformatyczna (Monitor):
Ekran: przekątna co najmniej 21,4 cala, proporcje wymiarów matrycy 16:9, rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) przy częstotliwości 60 Hz, technologia podświetlenia – LED, czas reakcji maksymalnie 5 ms od czerni do bieli, kontrast realistyczny minimum 1000:1, współczynnik kontrastu dynamicznego minimum 20 000 000:1; jasność minimum 250 cd/m2, pobór mocy 35 W (maksymalnie), wbudowane głośniki. Rodzaje wejść / wyjść: VGA (D-sub) - 1 szt. (lub więcej), HDMI - 1 szt. (lub więcej), DisplayPort - 1 szt (lub więcej).
	

	16. 
	Platforma bioinformatyczna (Klawiatura i mysz):

Bezprzewodowa klawiatura i mysz. Łączność bezprzewodowa, interfejs 2,4 GHz, rodzaje wejść / wyjść USB 2.0 - 1 szt.,  sensor myszy optyczny
	

	17. 
	Wszystkie podzespoły składające się na jednostkę obliczeniową, muszą być ze sobą kompatybilne.
	

	Wymagania dodatkowe

	1. 
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem przedmiotowego postepowania minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2. 
	Serwis:
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 20 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
	

	3. 
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim lub angielskim, w wersji papierowej lub elektronicznej.
	

	4. 
	Termin dostawy
Maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy.
	






UWAGA! (dotyczy wszystkich elementów zamówienia)
1. Oferowana przez Wykonawcę platforma bioinformatyczna musi spełniać wszystkie wymagania opisane powyżej. Niespełnienie któregokolwiek z w/w wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z Zaproszeniem

1. Każda pozycja tabeli musi być w kolumnie ”oferowane przez Wykonawcę” wypełniona z podaniem dokładnego typu, modelu oznaczenia oraz nazwy producenta . 
1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie woli i wykazać, że oferuje przedmiot zamówienia w pełni zgodny z wymaganym przez Zamawiającego.
1. Wykonawca sporządzi protokół odbioru potwierdzający odbiór dostarczonego oprogramowania. 



   ...........................dnia................................                      .....................................................................................                                                                          
                                                                                                              Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy                                                                                                                                                                                                       



[image: ]ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
tel.: +48 81 47 86 700/800, fax: +48 81 47 86 900
www.iung.pulawy.pl, e-mail:iung@iung.pulawy.pl
NIP: 716-000-42-81


image2.png
BIOSTRATEG




image1.jpeg
Narodowe Centrum \
Badanh i Rozwoju




image3.png




image4.jpeg
hr

HR EXCELLENCE IN RESEARCH




image5.jpeg
( Instytut Uprawy
\ I U nG Nawozenia i Gleboznawstwa

Panstwowy Instytut Badawczy




image6.jpeg




